COVID-19

Yeni Koronaviriis Hastaligi

COVID-19 Tomografi Uniteleri

Tork Radyoloji Dernegi tarafindan COVID-19 konusunda istenen bilgiler asagida sunulmustur;
Olas: /kesin COVID 19 vakalarinda toraks BT kullanimi

COVID- 19 vaka yonetim algoritmasinda olasi/kesin COVID-19 olgularina ne zaman toraks BT cekilecegi acik olarak belirtilmistir. Olasi/kesin COVID-19 olgularinda toraks BT taniyi desteklemek,

akciger tutulumunu gostermek veya enfeksiyonun akcigerdeki yayginligini degerlendirmek amaglari ile kullanilmaktadir.
Radyoloji Unitelerinde COVID-19 Acisindan Enfeksiyon Kontroli

COVID-19 hastasina 1 metreden yakin ve 15 dakikadan uzun sureli ayni ortamda bulunmak damlacik yoluyla bulasan COVID-19 igin yakin temas kabul edilmektedir. Ayrica hastalarin konusma,

oksUrme ve hapsirma gibi davranislari sirasinda kontamine olan yizeylere temas ile de bulasabilir.
Bu nedenle radyolojik tani Unitelerinde asagida belirtilen damlacik ve temas 6nlemleri alinmalidir.

o Kesin veya olasi COVID-19 hastasi ve saglik personeli tibbi maske takmalidir.

o Saglik calisani icin kisisel koruyucu ekipman (eldiven, koruyucu 6nluk, tibbi maske gozlik/yuz koruyucu) hazir bulundurulmalidir.

o Saglik calisani gekim sirasinda hastadan en az 1 metre uzak olacak sekilde bulunmali, eger 1 m ve daha yakin olmasi gerekirse tibbi maskenin yani sira eldiven, 6nluk ve gozluk/yoz
koruyucu kullanmalidir.

e Eldivenin dogru bir sekilde kullanimi, kullanim dncesinde ve kullanim sonrasinda el hijyeni saglanmasi cok 6nemlidir. Eldivenler kontaminasyona yol agacagindan hasta gevresine
dokunmamaya ve el hijyenine 6zen gosterilmelidir.

o El hijyeninin saglanmasi icin eller en az 20 saniye su ve sabunla yikanmali veya 20-30 saniye alkol iceren el antiseptigi ile ovulmalidir.

e Hasta odadan gikarildiktan sonra temizlik ve dezenfeksiyon hemen yapilmalidir.

-Temizlik 6zellikle dokunulan yuzeylere yogunlagmalidir. Su ve deterjanla temizlik sonrasi hastane dezenfeksiyonunda tercih edilen bir dezenfektan kullanilarak yozey dezenfeksiyonu

saglanabilir. *

o Temizlik yapan personel tibbi maske, 6nluk, eldiven ve gozl0k/yuz koruyucu kullanmalidir.
o Hasta atiklari tibbi atik kutusuna atilmalidir.

e Temizlik ve dezenfeksiyon islemlerinden sonra yeni hasta alinabilir.

*1/100 sulandirilmis camasir suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (Grin onerisine gore) kullanilabilir. Klor bilesikleri yozeylerde korozyon olusturabilir Dayanikl
yUzeyler icin kullanilmasi 6nerilen bir dezenfektandir. Hasta gikartilari ile kirlenmis yuzeylerde 1/10 sulandirilmig camasir suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (Gron

onerisine gore) kullanilir. % 70 lik alkol yOzey dezenfeksiyonu icin kullanilabilir.



